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Ringversuch vom 21.10.2020

Ringversuchsleiter:

230 Hämostaseologie 10 - Argatroban

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

���a��o�a� 61 0.690 0.675 SW 0.541 0.809 2.2% +m�/l 0,224

���a��o�a� 62 1.31 1.29 SW 1.02 1.56 1.6% +m�/l 0,147

Th�om���z��� 61 >150 RVL >=120 +S�k����� 1,09

Th�om���z��� 62 >150 RVL >=120 +S�k����� 0,262

aPTT 61 79.0 77.9 SW 74.1 81.7 1.4% +S�k����� 0,573

aPTT 62 100 97.5 SW 91.5 104 2.6% +S�k����� 0,831

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

���a��o�a� 61 m�/l 0.690 1.00 258 HY �W15 146

���a��o�a� 62 m�/l 1.31 1.00 258 HY �W15 146

Th�om���z��� 61 >150 1.00 263 �W �W15 15

Th�om���z��� 62 >150 1.00 263 �W �W15 15

aPTT 61 79.0 1.00 263 �W �W15 39

aPTT 62 100 1.00 263 �W �W15 39

280 Hämostaseologie 12 - UF Heparin

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

Th�om���z��� 61 114 116 SW 36.0 196 -1.7% +S�k����� -0,05

Th�om���z��� 62 >150 RVL >=120 +S�k����� 0

aPTT 61 112 96.9 SW 60.1 134 15.6% +S�k����� 0,821

aPTT 62 >160 RVL >=140 +S�k����� -0,301

��f�ak��o��������H�pa��� 61 0.440 0.352 SW 0.270 0.434 25.0% -IU/ml 2,15

��f�ak��o��������H�pa��� 62 0.980 0.907 SW 0.753 1.06 8.0% +IU/ml 0,948

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

Th�om���z��� 61 114 1.00 263 �W �W15 15

Th�om���z��� 62 >150 1.00 263 �W �W15 15

aPTT 61 112 1.00 263 �W �W15 39

aPTT 62 >160 1.00 263 �W �W15 39

��f�ak��o��������H�pa��� 61 0.440 1.00 259 HY �W15 141

��f�ak��o��������H�pa��� 62 0.980 1.00 259 HY �W15 141
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281 Hämostaseologie 13 - NM Heparin

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

������mol�k�la����H�pa��� 61 0.460 0.425 SW 0.371 0.479 8.2% +IU/ml 1,3

������mol�k�la����H�pa��� 62 1.20 1.20 SW 1.11 1.29 0.0% +IU/ml 0

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

������mol�k�la����H�pa��� 61 0.460 1.00 259 HY �W15 141

������mol�k�la����H�pa��� 62 1.20 1.00 259 HY �W15 141

282 Hämostaseologie 14 - Orgaran

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

O��a�a� 61 0.700 0.696 SW 0.586 0.806 0.6% +U/ml 0,073

O��a�a� 62 1.26 1.23 SW 0.996 1.46 2.4% +U/ml 0,256

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

O��a�a� 61 0.700 1.00 259 HY �W15 141

O��a�a� 62 1.26 1.00 259 HY �W15 141

501 Hämostaseologie 21 - Fondaparinux

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

Fo��apa����x 61 0.450 0.448 SW 0.378 0.518 0.4% +m�/l 0,057

Fo��apa����x 62 1.28 1.24 SW 1.13 1.35 3.2% +m�/l 0,741

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

Fo��apa����x 61 µ�/ml 0.450 1.00 259 HY �W15 141

Fo��apa����x 62 µ�/ml 1.28 1.00 259 HY �W15 141

502 Hämostaseologie 22 - Dabigatran

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

Da���a��a� 61 132 114 SW 84.8 143 15.8% +��/ml 1,23

Da���a��a� 62 395 337 SW 276 398 17.2% +��/ml 1,89

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

Da���a��a� 61 ��/ml 132 1.00 258 HY �W15 146

Da���a��a� 62 ��/ml 395 1.00 258 HY �W15 146
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Ringversuch vom 21.10.2020

503 Hämostaseologie 23 - Rivaroxaban

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

R�va�oxa�a� 61 99.0 99.1 SW 54.3 144 -0.1% +��/ml -0,004

R�va�oxa�a� 62 250 281 SW 216 346 -11.0% +��/ml -0,948

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

R�va�oxa�a� 61 ��/ml 99.0 1.00 259 HY �W15 145

R�va�oxa�a� 62 ��/ml 250 1.00 259 HY �W15 145

504 Hämostaseologie 25 - Apixaban

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

�p�xa�a� 61 179 197 SW 167 227 -9.1% +��/ml -1,2

�p�xa�a� 62 412 416 SW 364 468 -1.0% +��/ml -0,154

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

�p�xa�a� 61 ��/ml 179 1.00 259 HY �W15 145

�p�xa�a� 62 ��/ml 412 1.00 259 HY �W15 145

505 Hämostaseologie 32 - Edoxaban

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

��oxa�a� 61 129 132 SW 110 154 -2.3% +��/ml -0,268

��oxa�a� 62 268 265 SW 230 300 1.1% +��/ml 0,169

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� T���k��

��oxa�a� 61 ��/ml 129 1.00 259 HY �W15 145

��oxa�a� 62 ��/ml 268 1.00 259 HY �W15 145
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Individuelle Gesamtübersicht

1: Dr. med.Max Mustermann
Laboratory Mustermann

Ringversuch vom 21.10.2020

230 Hämostaseologie 10 - Argatroban

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Argatroban m�/l, N = 28)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.189, 
202, 210, 223

61 0.651 0.557 - 0.745 0.651 7.22 12 91.7 91.7

62 1.26 1.10 - 1.42 1.26 6.51 12 100 91.7

Hemoclot TI 61 0.675 0.541 - 0.809 0.675 9.93 16 93.8 87.5

62 1.29 1.02 - 1.56 1.29 10.5 16 93.8 87.5

Bestehensquote: 89,3%

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Thrombinzeit Sekunden, N = 16)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.15, 55, 148 61 >=120 - 133 11.7 9 100 100

62 >=120 - 144 15.9 9 100 100

TK.26 61 >=80.0 - 115 48.8 2(1)

62 >=80.0 - 115 48.8 2
Test-Thrombin ( 5ml) 61 >=140 - 149 4.54 4(1)

62 >=140 - 158 10.8 4

TK.212 61 0.710 0.710 - 0.710 0.710 0.000 1(1)

62 1.23 1.23 - 1.23 1.23 0.000 1

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 100%

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

aPTT Sekunden, N = 20)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

Actin-FS 61 57.0 37.8 - 76.2 57.0 16.9 2(1)

62 71.1 45.3 - 96.9 71.1 18.1 2

TK.21-22, 
41, 48

61 67.5 57.4 - 77.6 67.5 7.47 7(1)

62 83.8 67.4 - 100 83.8 9.76 7

Pathromtin-SL 61 77.9 74.1 - 81.7 77.9 2.46 11 100 90.9

62 97.5 91.5 - 104 97.5 3.09 11 90.9 90.9

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 95%
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280 Hämostaseologie 12 - UF Heparin

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Thrombinzeit Sekunden, N = 37)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

BC-Thrombin 
Rea�. Lösen 5ml

61 116 36.0 - 196 116 34.5 9 100 100

62 >=120 - 150 0.000 9 100 100

TK.55 61 32.7 32.7 - 32.7 32.7 0.000 1(1)

62 >=60.0 - 60.0 0.000 1

TK.26, 148 61 >=90.0 - 195 29.8 10 100 100

62 >=90.0 - 205 32.2 10 100 100

TK.54, 125 61 >=100 - 141 31.3 7(1)

62 >=100 - 146 30.9 7

STA-Thrombin 
Heparinmethode

61 22.7 19.9 - 25.5 22.7 6.17 8 100 100

62 >=120 - 176 34.9 8 100 100
fehlende / fehlerhafte
Codierun� 61 2(1) Probe nicht bewertet

62 2Probe nicht bewertet

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 100%

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

aPTT Sekunden, N = 48)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.9-10 61 51.9 42.3 - 61.5 51.9 9.21 5(1)

62 >=150 - 158 6.01 5

TK.21-22 61 68.1 62.5 - 73.7 68.1 4.14 6(1)

62 >=180 - 242 36.2 6

PTT-A- / STA-PTT 
A Automate

61 71.6 65.0 - 78.2 71.6 4.59 13 100 100

62 >=140 - 213 15.4 13 100 100

TK.11, 39 61 96.9 60.1 - 134 96.9 19.0 18 88.9 88.9

62 >=140 - 165 10.1 18 100 88.9

TK.42, 48 61 59.5 34.7 - 84.3 59.5 20.8 6(1)

62 >=130 - 157 15.2 6

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 93,8%
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Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

unfraktioniertes Heparin IU/ml, N = 67)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

STA Liquid Anti-Xa 61 0.171 0.115 - 0.227 0.171 16.4 15 93.3 86.7

62 0.785 0.693 - 0.877 0.785 5.86 15 93.3 86.7

TK.141, 252 61 0.352 0.270 - 0.434 0.352 11.6 17 94.1 88.2

62 0.907 0.753 - 1.06 0.907 8.49 17 94.1 88.2

TK.127, 178 61 0.218 0.128 - 0.308 0.218 20.6 12 100 100

62 0.655 0.559 - 0.751 0.655 7.33 12 100 100

TK.166, 241 61 0.321 0.283 - 0.359 0.321 5.92 10 90.0 80.0

62 0.827 0.753 - 0.901 0.827 4.47 10 90.0 80.0

Innovance 
Heparin Assay

61 0.306 0.244 - 0.368 0.306 10.1 13 100 100

62 0.872 0.760 - 0.984 0.872 6.42 13 100 100

Bestehensquote: 91%

281 Hämostaseologie 13 - NM Heparin

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

niedermolekulares Heparin U/ml, N = 207)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.127, 241 61 0.290 0.188 - 0.392 0.290 17.6 24 100 95.8

62 1.09 0.938 - 1.24 1.09 6.97 24 95.8 95.8

Berichrom Heparin 61 0.414 0.342 - 0.486 0.414 8.70 9 77.8 66.7

62 1.24 0.956 - 1.52 1.24 11.5 9 88.9 66.7

STA Liquid Anti-Xa 61 0.287 0.217 - 0.357 0.287 12.2 45 86.7 84.4

62 1.02 0.914 - 1.13 1.02 5.20 45 91.1 84.4

Biophen Heparin 61 0.425 0.371 - 0.479 0.425 6.35 27 96.3 92.6

62 1.20 1.11 - 1.29 1.20 3.92 27 92.6 92.6

HemosIL 
Liquid anti-Xa

61 0.346 0.284 - 0.408 0.346 8.96 49 91.8 89.8

62 0.957 0.857 - 1.06 0.957 5.22 49 93.9 89.8

Innovance 
Heparin Assay

61 0.388 0.314 - 0.462 0.388 9.54 52 94.2 94.2

62 1.16 1.04 - 1.28 1.16 5.17 52 98.1 94.2

Technochrom 
anti Xa

61 0.140 0.140 - 0.140 0.140 0.000 1(1)

62 0.930 0.930 - 0.930 0.930 0.000 1

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 89,9%
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282 Hämostaseologie 14 - Orgaran

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Orgaran U/ml, N = 32)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.127, 166 61 0.613 0.499 - 0.727 0.613 9.30 15 86.7 86.7

62 1.05 0.896 - 1.20 1.05 7.33 15 93.3 86.7

TK.133, 178 61 0.618 0.452 - 0.784 0.618 13.4 5(1)

62 1.09 0.706 - 1.47 1.09 17.6 5

TK.141, 216 61 0.696 0.586 - 0.806 0.696 7.90 12 100 100

62 1.23 0.996 - 1.46 1.23 9.51 12 100 100

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 93,8%

501 Hämostaseologie 21 - Fondaparinux

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Fondaparinux m�/l, N = 64)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

Coamatic Heparin 61 0.354 0.256 - 0.452 0.354 13.8 21 90.5 90.5

62 0.995 0.889 - 1.10 0.995 5.33 21 90.5 90.5

HemosIL 
Liquid anti-Xa

61 0.345 0.225 - 0.465 0.345 17.4 12 91.7 91.7

62 0.982 0.764 - 1.20 0.982 11.1 12 91.7 91.7

Innovance 
Heparin Assay

61 0.392 0.312 - 0.472 0.392 10.2 8 100 100

62 1.10 0.842 - 1.36 1.10 11.7 8 100 100

STA Liquid Anti-Xa 61 0.410 0.356 - 0.464 0.410 6.59 10 90.0 90.0

62 1.12 0.992 - 1.25 1.12 5.71 10 100 90.0

Biophen Heparin 61 0.448 0.378 - 0.518 0.448 7.81 13 100 100

62 1.24 1.13 - 1.35 1.24 4.35 13 100 100

Bestehensquote: 93,8%
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502 Hämostaseologie 22 - Dabigatran

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Dabigatran n�/ml, N = 91)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.140, 
146, , M.170

61 114 84.8 - 143 114 12.8 35 94.3 94.3

62 337 276 - 398 337 9.11 35 97.1 94.3

TK.137 61 100 80.9 - 119 100 9.57 6(1)

62 330 285 - 375 330 6.76 6

TK.189, 210 61 108 84.8 - 131 108 10.7 8 100 87.5

62 329 290 - 368 329 5.99 8 87.5 87.5

HemosIL DTI 61 106 81.0 - 131 106 11.8 14 92.9 78.6

62 353 288 - 418 353 9.24 14 85.7 78.6

Innovance DTI 61 92.4 69.2 - 116 92.4 12.6 26 100 92.3

62 290 255 - 325 290 5.97 26 92.3 92.3
fehlende / fehlerhafte
Codierun� 61 2(1) Probe nicht bewertet

62 2Probe nicht bewertet

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 91%

503 Hämostaseologie 23 - Rivaroxaban

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Rivaroxaban n�/ml, N = 147)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

Coamatic Heparin 61 88.9 67.7 - 110 88.9 11.9 28 96.4 89.3

62 233 177 - 289 233 11.9 28 89.3 89.3

STA Liquid Anti-Xa 61 87.9 76.9 - 98.9 87.9 6.26 20 90.0 90.0

62 275 239 - 311 275 6.55 20 90.0 90.0

TK.130, 141 61 96.8 84.1 - 110 96.8 6.57 31 90.3 83.9

62 291 259 - 323 291 5.46 31 93.5 83.9

TK.145, , M.170 61 99.1 54.3 - 144 99.1 22.6 10 100 90.0

62 281 216 - 346 281 11.6 10 90.0 90.0

TK.178, 216 61 89.9 70.5 - 109 89.9 10.8 15 86.7 80.0

62 258 206 - 310 258 10.1 15 93.3 80.0

HemosIL 
Liquid anti-Xa

61 89.9 73.5 - 106 89.9 9.12 43 90.7 83.7

62 248 221 - 275 248 5.40 43 93.0 83.7

Bestehensquote: 85,7%
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504 Hämostaseologie 25 - Apixaban

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Apixaban n�/ml, N = 113)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

Coamatic Heparin 61 201 166 - 236 201 8.76 23 95.7 91.3

62 477 423 - 531 477 5.62 23 91.3 91.3

STA Liquid Anti-Xa 61 216 197 - 235 216 4.33 13 92.3 92.3

62 442 424 - 460 442 2.08 13 92.3 92.3

TK.141, 145, , M.170 61 197 167 - 227 197 7.61 32 87.5 81.3

62 416 364 - 468 416 6.25 32 90.6 81.3

HemosIL 
Liquid anti-Xa

61 224 203 - 245 224 4.69 30 90.0 90.0

62 451 416 - 486 451 3.92 30 93.3 90.0

Innovance 
Heparin Assay

61 207 181 - 233 207 6.23 14 100 92.9

62 459 369 - 549 459 9.83 14 92.9 92.9
fehlende / fehlerhafte
Codierun� 61 1(1) Probe nicht bewertet

62 1Probe nicht bewertet

(1) Statistisch valide Bewertun� mit dem Konsenswert in Einzelfällen nicht �e�eben, da Kollektiv�röße < 8

Werte.

Bestehensquote: 88,4%

505 Hämostaseologie 32 - Edoxaban

Gra�sche Darstellun�
nicht sinnvoll

Edoxaban n�/ml, N = 53)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertun�s-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe �es.

TK.127, 
145, 178, , M.170

61 132 110 - 154 132 8.48 14 100 92.9

62 265 230 - 300 265 6.68 14 92.9 92.9

TK.131, 133, 216 61 145 129 - 161 145 5.41 16 87.5 87.5

62 283 225 - 341 283 10.2 16 100 87.5

Biophen Heparin 61 144 125 - 163 144 6.60 10 90.0 90.0

62 283 248 - 318 283 6.15 10 90.0 90.0

HemosIL 
Liquid anti-Xa

61 131 111 - 151 131 7.71 13 92.3 92.3

62 268 227 - 309 268 7.72 13 92.3 92.3

Bestehensquote: 90,6%
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